
Згiдно iз бюджетним запитом на2O2З piK, прошу закупити на лабораторне
вiддiлення даний товар. Код ДК-33120000-7.

код
за НК 024:20|9
<Класифiкатор

медичних виробiв>>

Назва- Технiчнi характеристи ки
кiлькiсть

2 3 4

Код НК 024:2019
48321-Тест для
виявлення Гепатиту В
(HBsAg)

Тест-набiр
iмунохроматографiчний

для виявлення
поверхневого антигену
Bipycy гепатиту В

Тест для виявлення Гепатиту В
(HBsAg).
Загальний TepMiH придатностi: не

менше 24 Mic.
Прочелура тестування проводиться при
температурi l0 - З0 С. Тест-касета,
зразок та буфер мають бути доведенi до
вказаноi температури.
Зразок для аналiзу: цiльна кров,
сироватка, плазма

Отримання результатiв: 15 хв
Чутливiсть: дорiвнюс 100,00%

Специфiчнiсть: не нижче 99,00Оh

Пороговий piBeHb чутливостi - 1 нг/мл
Зберiгання: як при кiмнатнiй
температурi, так i в умовах побутового
холодильника (t вiд +2 до +30" С)
Тест - системи мzlють формат тест -
касети та кожен тест мас бути
iндивiдуально укомплектований
необхiдними складовими для
проведення тестування : одноразовою
пiпеткою, буфером або небулою з

реагентом у кожному TecTi, iнструкцiсю

украiЪською мовою,

Надання аналогiв не передбачасться.

420 шт.

Код НК 024:2019-
30829-Тест для
виявлення Гепатиту С
(HCV)

Тест-набiр
iмунохроматографiчний

для виявлення

поверхневого антигену
Bipycy гепатиту С

Тест для виявлення Гепатиту С (НСV).,
Загальний TepMiH придатностi: не

менше 24 Mic
Процелура тестування проводиться при
температурi 10 - 30 С. Тест-касета,

420 шт.
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зразок та буфер мають бути доведенi до

вказаноТ температури.

Зразок для аналiзу: цiльна кров,

сироватка, плазма

Отримання результатiв: 15 - 30 хв.

Чутливiсть: дорiвнюе 100,00%

Специфiчнiсть: не нижче 99,00%

Зберiгання: як при кiмнатнiй
температурi, так i в умовах побутового

холодильника (t вiд +2 д9 +30" С)
Тест - системи мають формат тест -
касети та кожен тест мас бути

iндивiдуально укомплектований
необхiдними складовими для
проведення тестування: однора:}овою

пiпеткою, буфером або небулою з

реагентом у кожному TecTi, iнструкцiею

украТнською мовою.
Надання аналогiв не передбачасться..Що

складу набору входить:тест-картридж,
iндивiдуапьно запакований, буфером с

реагентом, и пiпеткою для внесення

зршка.
420 шт.Код НК 024..2019-

48446- вIл-l/вIл-2,
антигени/антитiла

IvD
(лiагностика in vitro),

Тест для виявлення

антитiл до ВIЛ
Одноступеневий тест для виявлення

ВIЛ |l2 (HIV 1/2) у цiльнiй
кровi/сироватцi/плазмi, Ns2 5

набiр, iмунохемiлюмiнесцентний аналiз

Загальний TepMiH придатностi: не

менше 24 млс

Процелура тестування проводиться при

температурi 10 - 30 С. Тест-касета,

зразок та буфер мають бути доведенi до

вказаноi температури.

Зразок для аналiзу: чiльна кров,

сироватка, плазма

Отримання результатiв: 15 хв.

Чутливiсть: дорiвнюе 1 00,00%

Специфiчнiсть: не нижче 99,96О/о

Зберiгання: як при кiмнатнiй
температурi, так i в умовах побутового

холодильника (t вiд +2 д9 +З0' С)

комплектацiя набору:

- 25 пакетiв саше
- l буфер (5 мл /пляшечка)
- Iнструкuiя iз використання набору

украiнською мовою
Кожна iндивiдуальна герметична

упаковка мiстить одну тест-касету, одну



капiлярну пiпетку i один мiшечок з

осушувачем (призначений тiльки для
зберiгання, не с медичним виробом).

Кожна тест-касета складасться iз

пластиковот касети та однiст тест-

смужки).

Код НК 024:2019-
З5З62- Iндикатор
хiмiчний / фiзичний
для контролю
стерилiзачii)

Смужки iндикаторнi
Стерилан 180/б0

зовнiшнi

Смуги iндикаторнi Стерилан 180/60
J\b1000 (зовнiшнi)

Призначенi для контролю дотримання
режиму повiтряноТ стерилiзацiТ зовнi

упаковок (бiксiв тощо) iз виробами, що
стерилiзуються, при температурi 180 С
60хв. Вiдноситься до 4 класу
iндикаторiв (багатопараметричнi
iндикатори) згiдно ISO 1 1 140-1. €
виробами одноразового застосування,

Сфера застосування: медичнi
стерилiзатори (сухожаровi шафи)
Упаковка 1000 штук. Кожна упаковка
постачаеться у комплектi з журналом

реестрачiТ показникiв.
(багатопараметровi iндикатори) згiдно

ДСТУ ISO l l140-1:2003

В однiй упаковцi - 1000 штук.

.Щля олноразового застосування.

Номер партiТ та дату виготовлення
вкЕвано на упаковцi.

Повиннi вiдповiдати

вимогам ТУ У 20.5-1 6292890-010:2015

Смуги iндикаторнi с виробами
одноразового застосування

l у.,.

Код НК 024:2019-
З5З62 -Iндикатор
хiмiчний/фiзичний
для контролю
стерилiзацii

Смуги iндикаторнi для
парового стерилiзатора
120оl45хв

Смуги iндикаторнi Стерилан |20145
ЛЪl000 (зовнiшнi)
Смуги iндикаторнl l20l45 призначенi
лля вiзуального контролю дотримання
режиму паровоТ стерилiзацii зовнi

упаковок (бiксiв, тощо) iз виробами,
Iцо стерилiзуються водяним паром, за
температури l20oC протягом 45

хвилин.
Об'ект застосування: паровi
стерилiзатори (автоклави).
Iндикаторнi смуги повиннi бути
виготовленi з липким шаром на
зворотному боui iндикатора, закритим
захисним покриттям та постачаються

l уп.
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Смужки i гlди ка,гt,lрlti

Аtlе,гонтест JФ50

Код НК 024:2019-
47002 - Кет,он
(аl{е,гоацеr-а,г) IVD
(;tiагl+осr,ика in чitго)

кй нк 0242б19,- комбiнований rшвидкий
,tесl,у сечi Nч3

Начальrlик JIабораl,орного вizt/цiлсttlt

23.0l .2023

46L)94

блоками у виl,.ltядi аркуrшiв з

перфораrliсrо. FIa JIиllьову сторону
apкylua HaHeceHi .чвi колiрrri мir,ки
(irr.,1ика,горllий tшttр i е,га.itс,lн д:lя
l ltlpi tltlя l t tt я )-l,a марку Bat{ llя. в яко\4 ч
,]a,}}lalleH() ]\,lc,I,ojl ],а Ilараметри
ст,ери.ll i:заt ц iйнс,tгtl режи му.
Смуги iндика,горнi |20145 наJIежать до
4клrасу iнликат,орiв (багатопараметровi
iH.tlиKa,l,clpll) згi;ttlо llcTY ISO l l l40-
l :2()0j [ [сlвиlltli Bi,,ltlclBi.,Ial,и вимогам
'l'Y У 20.5- l6292890-0l0:20l 5.

В олнiй ytlaKoBtti - l000 пrтук.

/]ля одноразового застосування.
I-{oMep партiТ та лату виготовлення
Bкa,taIIo lla угtакоlыli.

2l rlr.(.' r,t 1, 1,ц i l l,,tи кtl,гtl!,ltt i << I'.;t rtl кt1,1,ес,г> ( l 00
l] и,J н alleIl ь) I-J аб ip. к0 j Iори метр и чIlа "гест-

см ужкit, ексгlрес-ана,riз,
Смуги iltдика,горнi (олноразового
l]икористанllя) призrtаченi л;tя
l]и,jнаIIе}j}lя llмiсту I,JIl<rкози у сечi у
лiаllазtltti ко}lItеtI,граrtiй вiд ().l .:to 2Yо,за

.IlоIlомоl,ою KOJIbopoBOt' rпка;lи, яка
зIlахоjlи,гься lla е,l,и кетцi,
Ви Koptlc,1,ol]ylo,гb притемпературi
зiд 1 15' jto j5o(] протяl,ом 30 днiв з

моменl,у вi;lкриr,тя уIIаковки.
Смуги iндlикаторrti Ацетонтест j\ч 50
набiр, коJrориметриLIна тест-смужка,
експрес-аrлалi:з

fliаt,нс,lсти..lll i,гес,г-смужки для
в и,] tl all Ie }.l ti я Kcтcl tt i в ( al leтtlo l tTc,lBcr l'

кt4сл()ги ) в,lразках ce,-li.
t{утлиtзiсr,ь ,гес,га 0,5- 1,0 ммоль/.lt.

ГIовинrli бу,ги загrакованi по 50 шт. в

упаковцi .

'l'c,pM 
i ll Ir р и.цатностi гl ови tt е ll стано вити

IIс i\lcllltIc tl()%l з лtl,I и l]иI,оl ()t]-,IеtltIя.

lii;rbKic l ь о,ilиt{иIlь виробу ll 1,1lакtrвцi: 50
пIl,yK

'' 
у*

1'ес,г використовусться дJIя отримання
якiсн<lго вiзуапьного резу;rьт,ату i

lI рI.1з}]аtlеIl ий .r1.1t я ме.ltи l{них l l рацi вникiв.
I]K-rI ltr! lilto( I tl с t Icl tia.ll ic,I i в lttt lt iсttях
Itа,Ililll}{я .rl()llо]\{оl,и. I [сй ана,чiз
забезпе,-tус JIипlе поперfrtй результат.

]0 шт.

-JIiKap р К)лiя Корявець
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